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Resumo
Materiais com propriedades magne´ticas pronunciadas teˆm impor-
tantes aplicac¸o˜es em uma variada gama de itens que utilizamos diariamente,
indo desde ma´quinas ele´tricas e transformadores, passando pelas etiquetas
magne´ticas e indo ate´ as nanoestruturas utilizadas em sensores de magnetor-
resisteˆncia gigante. O presente trabalho investiga um aparato experimental
de refletometria no domı´nio do tempo (TDR) para a caracterizac¸a˜o de sus-
ceptibilidade magne´tica de amostras de materiais magne´ticos em diversas
temperaturas, variando de 9 K ate´ temperatura de 300 K. A te´cnica de TDR
utiliza-se da reflexa˜o que ocorre quando um pulso propagante em uma linha
de transmissa˜o encontra uma terminac¸a˜o na qual a impedaˆncia da carga co-
nectada a` linha e´ distinta da impedaˆncia caracter´ıstica da linha. O pulso
resultante e´ devidamente tratado com aux´ılio das ferramentas nume´ricas,
permitindo calcular a susceptibilidade magne´tica e determinar a curva de
histerese do material analisado. Caracterizou-se uma fita magne´tica com-
posta de n´ıquel e ferro, principalmente, que e´ empregada em etiquetas de
seguranc¸a, e tambe´m um material do tipo Heusler, cuja composic¸a˜o este-
quiome´trica e´ Ni2MnGa.
Palavras Chave: Magnetismo, Refletometria no Domı´nio do Tempo, Suscep-
tibilidade Magne´tica, Curva de Histerese, Criogenia.
Abstract
Materials possessing pronounced magnetic properties have relevant
uses in a vast range of technological applications, such as electrical machines,
transformers, inductors and nanostructures used in giant magnetoresistance
sensors. The present work investigates an experimental apparatus using the
time domain refletometry (TDR) technique, for magnetic susceptibility cha-
racterization at temperatures ranging from 9K to room temperature. The
TDR considers the reflection effect that occurs when a propagating pulse
on a transmission line encounters a load impedance connected to its ter-
mination, which differs from the transmission line characteristic impedance.
After numerical analysis of the reflected pulse it is possible to obtain magne-
tic susceptibility and hysteresis loop of the material under study. A material
composed mainly by Ni and Fe, commonly used as a magnetic tag, and a
Heusler compound with stechiometry Ni2MnGa were characterized.
Keywords: Time Domain Reflectometry, Magnetic Susceptibility, Hyste-
resis Loop, Cryogenics.
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Cap´ıtulo 1
Introduc¸a˜o
Materiais ferromagne´ticos encontram importantes aplicac¸o˜es no con-
texto da Engenharia Ele´trica, devido a` ampla gama de aplicac¸o˜es tecnolo´gicas,
que va˜o desde a fabricac¸a˜o de indutores e transformadores, passando por
circuladores de ferrites empregados em micro-ondas, fitas magne´ticas de eti-
quetas e sistemas de RFID [1], ate´ as memo´rias magne´ticas e dispositivos de
magnetorresisteˆncia gigante (GMR - do ingleˆs Giant Magneto-Resistance)[2]
ou ainda em discos de armazenamento de dados e cabec¸as de leitura.
O magnetismo e´ amplamente utilizado em inu´meras aplicac¸o˜es tecnolo´gicas
atuais, indo da escala macrosco´pica ate´ os limites atoˆmico-moleculares [3],
[4], [5]:
- Geomagnetismo e magnetismo em larga escala [6];
- Desenvolvimento de materiais magne´ticos para aplicac¸o˜es na indu´stria
de motores ele´tricos e geradores de energia ele´trica, eletroeletroˆnicos,
dispositivos de micro-ondas, etc [7], [8], [9];
- Spintroˆnica e efeitos dependentes de spin, para aplicac¸o˜es em armaze-
namento e manipulac¸a˜o de dados. Futuramente vislumbra-se a com-
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putac¸a˜o quaˆntica, onde o spin pode ter papel relevante [7], [10], [11];
- Ressonaˆncia nuclear magne´tica e aplicac¸o˜es em tomo´grafos de alta re-
soluc¸a˜o [12], [13], [14].
Do exposto acima pode-se concluir que o domı´nio das proprieda-
des magne´ticas dos materiais e´ de fundamental importaˆncia tanto na Enge-
nharia Ele´trica, nas mais variadas aplicac¸o˜es, quanto como Cieˆncia ba´sica.
Dessa forma, a caracterizac¸a˜o da susceptibilidade magne´tica pode produzir
informac¸o˜es u´teis sobre o comportamento dos materiais na presenc¸a de cam-
pos magne´ticos, com potencial de contribuic¸a˜o para o avanc¸o tecnolo´gico.
1.1 Justificativa e Objetivos
Dado o contexto apresentado acima, justifica-se a busca por te´cnicas
e aparatos de medidas simples que sejam capazes de caracterizar a suscep-
tibilidade magne´tica de amostras de materiais de propriedades magne´ticas
acentuadas, tendo em vista o amplo espectro de aplicac¸o˜es, indo desde bai-
xas frequeˆncias ate´ o domı´nio das micro-ondas, onde sa˜o utilizadas ferrites
(ou ferritas) para melhor desempenho de indutores e transformadores, ou
ainda em discos de armazenamento de dados e cabec¸as de leitura. E´ fun-
damental caracterizar de forma apropriada propriedades magne´ticas e ciclos
de histerese de materiais magne´ticos, seja na forma de volume ou em filmes
finos e nanoestruturas. Em regime de baixas frequeˆncias, pode-se utilizar a
teoria de circuitos ele´tricos e medir uma indutaˆncia de um circuito RL (com-
posto de Resistor e Indutor) por exemplo, para determinar a susceptibilidade
magne´tica no nu´cleo do indutor. Me´todos baseados em balanc¸as de torc¸a˜o
ou outros instrumentos capazes de determinar a susceptibilidade magne´tica
a` partir de conceitos mecaˆnicos tambe´m sa˜o bastante utilizados [15]. Uma
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abordagem mais sofisticada, baseada no efeito Kerr Magneto O´ptico (MOKE
- Magneto-Optic Kerr Effect) [16], [17], que consiste em medir a rotac¸a˜o de
polarizac¸a˜o da luz refletida por uma superf´ıcie magnetizada [18], tambe´m e´
muito empregada, sobretudo para determinar as propriedades magne´ticas de
filmes finos (pore´m com restric¸o˜es devido a` utilizac¸a˜o de campo magne´tico
pulsado de alta intensidade, gerando altas tenso˜es induzidas nos terminais).
Outros me´todos para determinac¸a˜o da susceptibilidade magne´tica
de materiais, tais como a Tomografia de Ressonaˆncia Magne´tica (Magnetic
Resonance Imaging- MRI) [19], Raio-X [20], Espectroscopia [21], entre ou-
tros, tornam-se caros e necessitam de equipamentos muito espec´ıficos para
sua implementac¸a˜o. Nesse caso uma te´cnica bastante consagrada em va´rios
tipos de caracterizac¸o˜es, mas na˜o usual na caracterizac¸a˜o magne´tica, deno-
minada Refletometria no Domı´nio do Tempo (TDR - Time Domain Reflec-
tometry) [22], que permite caracterizar a dinaˆmica de resposta magne´tica
de amostras tanto no domı´nio de uns poucos MHz quanto no espectro das
micro-ondas, onde a teoria de circuitos na˜o e´ estritamente va´lida, por ser
na˜o-linear. A te´cnica de refletometria no domı´nio do tempo e´ versa´til [23],
[24], porque em um so´ tipo de caracterizac¸a˜o, pode-se obter ciclos de histerese
e, atrave´s de transformadas de Fourier, obter as func¸o˜es de susceptibilidade
no domı´nio da frequeˆncia.
O objetivo geral desta dissertac¸a˜o e´ desenvolver um sistema de me-
didas magne´ticas utilizando a te´cnica de refletometria no domı´nio do tempo,
acoplado a um sistema de criogenia de ciclo fechado para permitir caracterizar
a susceptibilidade magne´tica em amostras de alguns materiais magne´ticos.
Os objetivos espec´ıficos sa˜o os seguintes:
• Desenvolver um sistema experimental baseado na refletometria no domı´nio
do tempo para realizar medidas de susceptibilidade magne´tica, em ma-
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teriais submetidos a` campos magnetosta´ticos com amplitude de algu-
mas dezenas de militeslas;
• Validar o uso do aparato de medida, realizando medic¸o˜es de refereˆncia
em impedaˆncias de carga conhecidas, como resistores;
• Caracterizac¸a˜o de susceptibilidade magne´tica em materiais de volume e
de filmes finos, tanto em temperatura ambiente como em temperaturas
criogeˆnicas (Temperatura entre 9 kelvin e 373 kelvin, ou seja, entre
-264oC e +100oC).
1.2 Estrutura desta Dissertac¸a˜o
No cap´ıtulo presente foi apresentado o estado da arte, buscando ex-
planar a contribuic¸a˜o deste trabalho no aˆmbito da Engenharia Ele´trica. No
Cap´ıtulo 2 sera´ apresentada a Fundamentac¸a˜o Teo´rica pertinente para a com-
preensa˜o da te´cnica de refletometria no domı´nio do tempo, que sera´ empre-
gada no aparato proposto. No Cap´ıtulo 3 sera˜o apresentados os principais
equipamentos utilizados bem como a validac¸a˜o de funcionamento do aparato
com a medic¸a˜o de impedaˆncias de cargas conhecidas. No Cap´ıtulo 4 sera˜o
apresentados e discutidos os resultados obtidos para medidas de uma fita
magne´tica composta principalmente de uma liga de Ni e Fe, bem como uma
liga do tipo Heusler, que possui como caracter´ıstica a memo´ria de forma e,
finalmente, no Cap´ıtulo 5 a conclusa˜o geral do trabalho realizado, bem como
perspectivas futuras, sera˜o apresentadas.
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Cap´ıtulo 2
Fundamentac¸a˜o Teo´rica
Este cap´ıtulo tem por finalidade apresentar de forma ta˜o sucinta quanto
poss´ıvel os principais fundamentos teo´ricos necessa´rios para compreender a
metodologia experimental proposta na presente dissertac¸a˜o. Em primeiro
lugar sera´ discutido um modelo simples para a susceptibilidade magne´tica
dinaˆmica, em regime linear, atrave´s de um tratamento puramente cla´ssico,
para depois discutir a te´cnica de refletometria no domı´nio do tempo, um
me´todo bastante versa´til para caracterizac¸a˜o de materiais e circuitos.
2.1 Materiais Magne´ticos e Histerese
A origem da resposta magne´tica dos materiais esta´ na sua estrutura
atoˆmico-molecular, sendo resultante da combinac¸a˜o do momento angular or-
bital e do momento angular de spin do ele´tron. A forma como ocorre a
combinac¸a˜o entre esses momentos angulares determina como o material ira´
se comportar na presenc¸a de campos magne´ticos aplicados. Na presenc¸a de
uma excitac¸a˜o magne´tica os va´rios momentos magne´ticos, eletroˆnicos e/ou
nucleares - ou seja, os dipolos magne´ticos de escala microsco´pica - va˜o se
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reorientar segundo os n´ıveis de energia que lhes sejam mais convenientes.
A forma como a mate´ria responde a` estimulac¸a˜o magne´tica depende, entre-
tanto, na˜o apenas do comportamento individual destes dipolos magne´ticos
frente ao est´ımulo externo, mas tambe´m de como estes relacionam-se entre
si e de como esta relac¸a˜o e´ afetada pelo campo estimulante. A resposta ao
est´ımulo e´ expressa na forma de uma magnetizac¸a˜o do material, e ha´ materi-
ais que respondem de forma a opor-se fracamente a` presenc¸a do est´ımulo em
seu interior e ha´ os que respondem fracamente a favor do est´ımulo, ambos
fazendo-no de forma geralmente proporcional ao est´ımulo. Os primeiros sa˜o
classificados como materiais diamagne´ticos (por exemplo, o bismuto, o cobre,
a prata, o chumbo, etc ) e os u´ltimos constituem o grupo dos materiais para-
magne´ticos (por exemplo, o alumı´nio, o magne´sio, o sulfato de cobre, etc.).
Ha´ ainda os materiais que respondem de forma intensa ao campo estimu-
lante, chamados de ferromagne´ticos (sa˜o exemplos, seja na forma elementar
ou em ligas, o ferro, o cobalto, o n´ıquel, o gadol´ınio e o neod´ımio).
Os meios com propriedades magne´ticas bastante pronunciadas ge-
ralmente apresentam anisotropia, sendo amplamente utilizados em dispositi-
vos de micro-ondas, onde essa caracter´ıstica pode ser bem vinda. Exemplos
t´ıpicos sa˜o as ferrites, compostos o´xidos da forma MO.FeO2, onde M e´ um
metal. Na natureza e´ comum o composto FeO.FeO2.
De modo simples pode-se definir os seguintes conceitos, particula-
rizados para a resposta magne´tica dos materiais [25], [26], [27]:
- Homogeneidade: o meio homogeˆneo apresenta o mesmo valor de sus-
ceptibilidade em todos os pontos, ou seja, a func¸a˜o de susceptibilidade
magne´tica independente da posic¸a˜o;
- Linearidade: um meio linear quanto a` susceptibilidade magne´tica e´
aquele para o qual a magnetizac¸a˜o M e´ uma func¸a˜o linear do campo
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H, ou seja, M e H sa˜o proporcionais, e a raza˜o entre seus mo´dulos na˜o
depende da magnitude do campo aplicado H. Em geral, os meios ferro-
magne´ticos sa˜o altamente na˜o-lineares, mas a susceptibilidade dinaˆmica
pode ser linearizada em torno do ponto de operac¸a˜o, para pequenos
sinais. Uma caracter´ıstica marcante de sistemas na˜o-lineares e´ que po-
dem apresentar curvas de histerese;
- Isotropia: em um meio isotro´pico todas as direc¸o˜es e eixos de simetria
sa˜o equivalentes, ou seja, na˜o ha´ direc¸a˜o preferencial ou distinta em
um meio isotro´pico. Corresponde a` uma susceptibilidade na forma
χij = χδij sendo δij a func¸a˜o delta de Kronecker. Materiais magne´ticos
geralmente apresentam algum grau de anisotropia, ou seja, as direc¸o˜es
sa˜o distintas. Costuma-se definir dois eixos de refereˆncia:
[*] Easy Axis (Eixo Fa´cil): e´ o eixo onde a magnetizac¸a˜o e´ prefe-
rencial. Em estado natural a magnetizac¸a˜o tende a se alinhar ao easy
axis do material, sendo necessa´ria a aplicac¸a˜o do campo externo para
reorientar a magnetizac¸a˜o em outra direc¸a˜o;
[*] Hard Axis (Eixo Duro): corresponde ao eixo onde e´ necessa´ria
maior energia para alinhar a magnetizac¸a˜o na direc¸a˜o paralela a este
eixo.
A tendeˆncia que um material tem em conservar a sua magne-
tizac¸a˜o, apo´s esta ser retirada do sistema, pode ser entendida como histe-
rese magne´tica (a densidade de fluxo magne´tico na˜o diminui ta˜o rapidamente
quanto o campo magnetizante, como pode ser ilustrado na Figura 2.1). Cada
material tem seu ponto de saturac¸a˜o, que pode ser definido como o ma´ximo
de magnetizac¸a˜o que um material pode assumir. Um aumento do campo
magne´tico acima do limiar de saturac¸a˜o na˜o provocara´ nenhum aumento da
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magnetizac¸a˜o [28].
Figura 2.1: Gra´fico ilustrativo de uma curva de histerese, com diferentes campos
magne´ticos [28].
2.1.1 Fontes de Campo Magnetosta´tico
De acordo com a histo´ria das cieˆncias, muitos se´culos atra´s, foram
observados materiais que tinham a capacidade de atrair o ferro e interagir
entre si. Essas pedras receberam a denominac¸a˜o de ima˜s e o fenoˆmeno nelas
observado, de Fenoˆmeno Magne´tico, ou Campo Magne´tico [27], nome dado
devido a` regia˜o na qual essas pedras foram encontradas (Magne´sia - Gre´cia).
Ao longo do tempo, descobriu-se que o campo magne´tico pode ser
dividido em: Natural ou Artificial. O primeiro, como o pro´prio nome diz,
sa˜o minerais com propriedades magne´ticas, como a Magnetita (formado pelos
o´xidos de ferro II e III (FeO . Fe2O3)).
Ja´ os Ima˜s Artificiais sa˜o corpos de material ferromagne´tico que,
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submetidos a um campo magne´tico intenso, adquirem propriedades magne´ticas
[8], [9], [29], [30], [31] e [32] . Os ı´ma˜s artificiais tambe´m sa˜o subdivididos
em: permanentes ou temporais. Define-se como Ima˜ Permanente aquele que
mante´m seu poder magne´tico permanentemente, ou seja, feito de material
capaz de manter as propriedades magne´ticas mesmo apo´s cessar o processo de
imantac¸a˜o. No entanto, devido a`s suas caracter´ısticas mecaˆnicas, ele´tricas
e te´rmicas, eles podem perder o magnetismo (por exemplo, um forte im-
pacto, uma descarga ele´trica ou uma aplicac¸a˜o elevada de calor fazem com
que os ima˜s permanentes percam seu magnetismo temporariamente ou ir-
reversivelmente). Um exemplo sa˜o os Ima˜s de Neod´ımio, ou ima˜ de terras
raras ou ainda ima˜ de neod´ımio-ferro-boro, que e´ um ima˜ poderoso, feito a
partir de Neod´ımio, Ferro e Boro (Nd2Fe14B). Os ima˜s de Neod´ımio sa˜o de
baixo custo e alto poder, levando em considerac¸a˜o sua massa (sendo o mais
forte dispon´ıvel comercialmente), ale´m de uma resisteˆncia a desmagnetizac¸a˜o
elevada em relac¸a˜o aos demais, pore´m sa˜o mecanicamente fra´geis e perdem
irreversivelmente sua magnetizac¸a˜o quando em temperaturas acima de 80oC
(para os graus standard de Neod´ımios).
Um ı´ma˜ temporal tem propriedades magne´ticas apenas enquanto
se encontra sob ac¸a˜o de uma fonte de ondas eletromagne´ticas para serem
temporariamente magnetizados, de modo que, ao se interromper estas ondas,
o campo magne´tico gerado tambe´m e´ cessado. Neste caso sa˜o exemplos os
materiais paramagne´ticos sofrendo a ac¸a˜o de um campo magne´tico externo e
os eletro´ıma˜s. Um eletro´ıma˜ gera o campo magne´tico a partir de uma corrente
ele´trica circulando por uma bobina, ao cessar a passagem de corrente cessa
tambe´m a existeˆncia do campo magne´tico em torno deste.
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2.1.2 Susceptibilidade Magne´tica Dinaˆmica
A partir da equac¸a˜o de dinaˆmica de magnetizac¸a˜o vamos determinar a
susceptibilidade dinaˆmica [33], [34], [35], [36]. Podemos assumir em um ma-
terial qualquer cuja magnetizac¸a˜o CC correspondente a um campo aplicado
em um dado eixo de refereˆncia seja dada na forma
M = χdc ·H0 = M0aˆz , (2.1)
que para pequenas perturbac¸o˜es em torno do valor H0 tenhamos
B = µ0H(t) + µ0(δMx, δMy,M0 + δMz) , (2.2)
sendo H(t) = H0 + h(t).
A susceptibilidade dinaˆmica corresponde a relac¸a˜o de linearidade entre
δM(t) e h(t), sendo obtida atrave´s da expressa˜o
χij =
δMi
hj
.
Vamos utilizar a equac¸a˜o de movimento
dM
dt
= γM×B .
reescrevendo-a na forma expl´ıcita
dMx
dt
= γ(MyBz −MzBy) , (2.3)
dMy
dt
= γ(MzBx −MxBz) , (2.4)
dMz
dt
= γ(MxBy −MyBx) , (2.5)
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onde temos
Bx = µ0(δMx + hx) , (2.6)
By = µ0(δMy + hy) , (2.7)
Bz = µ0(M0 + δMz + hz) . (2.8)
Substituindo o campo B nas equac¸o˜es (2.3)-(2.5) obteˆm-se as seguintes equac¸o˜es
dδMx
dt
= µ0γ[δMy(M0 + δMz + hz)− (M0 + δMz)(δMy + hy)] , (2.9)
dδMy
dt
= µ0γ[(M0 + δMz)(δMx + hx)− δMx(M0 + δMz + hz)] ,(2.10)
dδMz
dt
= µ0γ[δMx(δMy + hy)− δMy(δMx + hx)] , (2.11)
Se assumir que |h| << |H0| e que |δM| << M0, pode-se linearizar
as equac¸o˜es. Para h = h0e
iωt, negligenciando termos quadra´ticos (δMiδMj)
e harmoˆnicas (δMihj), ou seja, termos na forma e
±2iωt, encontram-se as se-
guintes equac¸o˜es
iωδMx = ω0δMy − γµ0M0hy , (2.12)
iωδMy = µ0γM0hx − ω0δMx , (2.13)
iωδMz = 0 , (2.14)
onde define-se
ω0 = µ0γH0 =
q
2m
(B0 − µ0M0) . (2.15)
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Resolvendo o sistema acima, pode-se expressar na forma matricial
δMx
δMy
δMz
 =

χxx χxy 0
χyx χyy 0
0 0 χzz


hx
hy
hz
 , (2.16)
onde define-se
χxx = χyy = χ =
γµ0M0ω0
ω2 − ω20
, (2.17)
χxy = −χyx = −iη = −iγµ0M0ω
ω2 − ω20
, (2.18)
χzz = 0 . (2.19)
Observa-se que χ e η sa˜o func¸o˜es diretas da magnetizac¸a˜o esta´tica.
Pode-se escrever agora o tensor de permeabilidade magne´tica na forma
µ = µ0

µ −iη 0
iη µ 0
0 0 1
 , (2.20)
onde µ representa a matriz de permeabilidade e µ = 1 + χ. Um meio com o
tensor na forma (2.20) e´ dito meio giromagne´tico.
2.2 Te´cnica de Refletometria no Domı´nio do
Tempo
A te´cnica de refletometria no domı´nio do tempo (TDR) [22], descoberta
para inicialmente detectar falhas em cabos, considera essencialmente o efeito
de reflexa˜o que ocorre quando um pulso propagante em uma linha de trans-
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missa˜o encontra uma terminac¸a˜o na qual a impedaˆncia da carga conectada
a` linha e´ distinta da impedaˆncia caracter´ıstica da linha, gerando um pulso
refletido, que pode ser separado do pulso incidente na entrada da linha, desde
que esse u´ltimo seja suficientemente curto no tempo, comparativamente ao
tempo necessa´rio para que o pulso incidente viaje ate´ a terminac¸a˜o da linha,
e o pulso refletido retorne ate´ a entrada da linha, tomada como refereˆncia,
caso contra´rio havera´ interfereˆncia entre o pulso incidente e o pulso refletido
nesse ponto, sendo muito dif´ıcil extrair informac¸o˜es confia´veis nessa situac¸a˜o.
Essa te´cnica e´ vastamente utilizada em redes de comunicac¸a˜o para
testes de descontinuidade. Dependendo do guia de onda e do me´todo de
ana´lise, o sinal refletido pode ser usado para monitorar os mais diversos
paraˆmetros da engenharia [36], [37]. Desde sua descoberta o TDR tem sido
aplicado a` espectroscopia diele´trica em f´ısico-qu´ımica, como medic¸a˜o da umi-
dade em solo, condutividade ele´trica, n´ıvel de a´gua, so´lidos suspensos, entre
outros [38], [39] e [40].
Em uma linha de transmissa˜o a tensa˜o V (z, t) e a corrente I(z, t)
satisfazem as chamadas equac¸o˜es do telegrafista, que implica uma equac¸a˜o
de ondas em (1 + 1) dimenso˜es, e cuja soluc¸a˜o e´ da forma
V (z, t) = Vinc(z, t) + Vrefl(z, t) , (2.21)
I(z, t) =
1
Z0
[Vinc(z, t)− Vrefl(z, t)] , (2.22)
onde Vinc(z, t) e´ a onda de tensa˜o propagante no sentido positivo do eixo z,
ou ainda denominada incidente, e Vrefl(z, t) e´ a onda refletida na terminac¸a˜o
da linha, ou tambe´m denominada contra-propagante, Z0 e´ a impedaˆncia ca-
racter´ıstica da linha de transmissa˜o.
A conexa˜o do coeficiente de reflexa˜o, Γ, com os elementos da teo-
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ria de circuitos ele´tricos torna-se mais evidente atrave´s da definic¸a˜o de im-
pedaˆncia Zin(z, ω), medida no plano z para a componente de frequeˆncia ω,
sendo a raza˜o entre V (z, ω) e I(z, ω),
Γ(z, ω) =
Vrefl(0, ω)
Vinc(0, ω)
e2iβz+2αz . (2.23)
Da teoria de linhas de transmissa˜o, obtemos enta˜o a impedaˆncia
em qualquer ponto z no domı´nio da frequeˆncia,
Zin(z, ω) = Z0
1 + Γ(z, ω)
1− Γ(z, ω) . (2.24)
Fazendo z = l pode-se calcular ZL, que deve ter a forma
ZL = RL + iXL , (2.25)
onde, para uma impedaˆncia de natureza indutiva XL = ωL.
Desse modo pode-se calcular a indutaˆncia L e as perdas resistivas
no material, representadas por RL e conhecendo os fatores geome´tricos do
indutor, determinar a parte real e imagina´ria da permeabilidade magne´tica
dinaˆmica na frequeˆncia ω. O experimento pode ser repetido para va´rias
temperaturas e com diversos valores de campo magne´tico esta´tico aplicado,
inclusive variando-se a orientac¸a˜o deste (eixo fa´cil ou eixo duro).
Para pulsos incidentes de alta intensidade a curva de histerese pode
ser determinada fazendo-se os ca´lculos de V (z = l, t) e I(z = l, t) atrave´s das
equac¸o˜es (2.21)-(2.22). Pode-se apresentar o gra´fico de fluxo magne´tico φm
em func¸a˜o da corrente I na carga, uma vez que φm e´ proporcional a B
enquanto I e´ proporcional a H. O fluxo magne´tico e´ calculado integrando-se
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a tensa˜o medida na carga, ou seja,
φm =
∫
A
B · da = 1
N
∫ t
V (z = l, t′)dt′ , (2.26)
sendo N o nu´mero de espiras do indutor em teste e A a a´rea da superf´ıcie
atravessada pelo vetor densidade de fluxo magne´tico B.
Para um gerador de sinal de impedaˆncia Zg = Z0, perfeitamente
casado a` linha de transmissa˜o, as reflexo˜es somente podem ocorrer na ter-
minac¸a˜o da linha em z = l, onde uma impedaˆncia de carga ZL e´ conectada.
As ondas de tensa˜o incidente e refletida podem ser representadas atrave´s de
uma transformada de Fourier,
Vinc(z, t) =
1
2pi
∫ ∞
−∞
Vinc(0, ω)e
i(ωt−βz)e−αzdω , (2.27)
Vrefl(z, t) =
1
2pi
∫ ∞
−∞
Vrefl(0, ω)e
i(ωt+βz)eαzdω , (2.28)
onde β(ω) = ω/v e´ o nu´mero de onda e α(ω) e´ a constante de atenuac¸a˜o
na linha. As densidades espectrais das ondas incidente e refletida, Vinc(0, ω)
e Vrefl(0, ω), respectivamente, na entrada da linha, z = 0, sa˜o dadas pelas
expresso˜es
Vinc(0, ω) =
∫ ∞
−∞
Vinc(0, t)e
−iωtdt , (2.29)
Vrefl(0, ω) =
∫ ∞
−∞
Vrefl(0, t)e
−iωtdt . (2.30)
A entrada da linha em z = 0, a` qual esta´ ligado o gerador de pulsos,
e´ tambe´m conectada a um oscilosco´pio no modo de alta impedaˆncia, para
na˜o perturbar o casamento de impedaˆncia entre a linha e o gerador de pulsos,
e nesse ponto monitoram-se a onda de tensa˜o incidente e refletida, Vinc(0, t)
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e Vrefl(0, t). Para poder separar os sinais e´ necessa´rio que a largura temporal
τ0 do pulso incidente Vinc(0, t) seja menor que o atraso de propagac¸a˜o ∆t
necessa´rio para o pulso incidente chegar ate´ a carga ZL e retornar ate´ z = 0,
ou seja, τ0 < ∆t = 2l/v.
Figura 2.2: A te´cnica de refletometria no domı´nio do tempo, utilizando um cabo
coaxial e um indutor com nu´cleo do material a ser analisado na terminac¸a˜o como
impedaˆncia de carga.
Na te´cnica experimental, ilustrada na Figura 2.2, a amostra magne´tica
a ser caracterizada pode fazer o papel de nu´cleo de um indutor, que e´ colo-
cado como carga ZL na terminac¸a˜o do cabo coaxial. O pulso e´ emitido pelo
gerador de pulsos e espera-se o pulso refletido. Sa˜o efetuadas me´dias sobre
va´rias medidas e apo´s a coleta dos dados experimentais, deve-se realizar o
devido tratamento matema´tico para ca´lculos nume´ricos.
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Cap´ıtulo 3
Me´todos Experimentais
Neste cap´ıtulo sera˜o descritos os equipamentos de medic¸a˜o, materiais e
me´todos empregados na te´cnica de refletometria no domı´nio do tempo, bem
como o sistema de obtenc¸a˜o de temperaturas criogeˆnicas. A validac¸a˜o do
aparato experimental e´ tambe´m discutida.
3.1 Desenvolvimento do Aparato Experimen-
tal
A te´cnica de TDR baseia-se no envio de um pulso de investigac¸a˜o e na
ana´lise do sinal de retorno. Para tanto, faz-se necessa´rio o uso de um gera-
dor de pulsos espec´ıfico, sendo os principais paraˆmetros de projeto a forma
e o tempo de durac¸a˜o dos pulsos gerados, bem como a impedaˆncia interna
Zg. Deseja-se, na presente dissertac¸a˜o, que os pulsos tenham ciclo positivo e
negativo, sendo estes sime´tricos, durac¸a˜o na escala de uma dezena de nanos-
segundos, para sondar uma banda de frequeˆncias na regia˜o do VHF (30 MHz
- 300 MHz) e impedaˆncia interna compat´ıvel com a linha de transmissa˜o,
no caso espec´ıfico um cabo coaxial de baixa perda, de resisteˆncia interna
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de 50Ω, a ser descrito em maiores detalhes posteriormente. Como o escopo
desse trabalho e´ a utilizac¸a˜o do aparato de medida com a te´cnica de TDR,
para a ana´lise da susceptibilidade magne´tica do material, o desenvolvimento
do gerador de pulsos na˜o sera´ descrito em detalhes aqui. O circuito gera-
dor de pulsos utilizado no aparato experimental, cujo diagrama esquema´tico
esta´ apresentado na Figura 3.1, foi desenvolvido pela equipe do Laborato´rio
de Magnetismo, Medidas e Instrumentac¸a˜o (LAMMI) do Departamento de
Engenharia Ele´trica da UFPR. Na Figura 3.1-(1) esta´ representado o Multi-
vibrador asta´vel assime´trico, que gera uma onda retangular com per´ıodo de
1 ms e ciclo de trabalho de 0,1%, na Figura 3.1-(2) temos o inversor e deslo-
cador de n´ıvel, cuja func¸a˜o e´ inverter o pulso do multivibrador e somar um
n´ıvel CC atrave´s da carga do capacitor e, finalmente, na Figura 3.1-(3) temos
o defasador, que defasa o pulso do multivibrador (atraso no tempo). O resul-
tado da simulac¸a˜o deste gerador, realizado na ferramenta QUCS, encontra-se
na Figura 3.2.
Figura 3.1: Diagrama esquema´tico do gerador de pulsos, onde (1) Multivibrador
asta´vel assime´trico, (2) Inversor e deslocador de n´ıvel e (3) Defasador.
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Figura 3.2: Simulac¸a˜o de Transito´rio na Ferramenta QUCS, do circuito gerador do
pulso desenvolvido no LAMMI. Onde a onda apresentada e´ a onda resultante.
Figura 3.3: Placa do circuito gerador do pulso, desenvolvido no LAMMI.
O circuito gerador de pulsos, da Figura 3.3, apresenta como resul-
tado final um pulso aproximadamente sime´trico de 0,65 V de tensa˜o de pico,
durac¸a˜o de cada ciclo de 9,5 ns. Seu tempo de subida esta´ em torno de 3 ns
e o tempo entre o pulso positivo e negativo e´ de 7,3 ns. Considerando que o
pulso tem uma durac¸a˜o em torno de 25 ns e o fator de velocidade t´ıpico dos
cabos coaxiais comercialmente dispon´ıveis encontra-se entre 0,6 e 0,9 m/s, e
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sabendo-se que o comprimento do cabo l > vτ0/2m para permitir separar o
pulso incidente e refletido em z = 0, obte´m-se l > 2, 25m para velocidade de
propagac¸a˜o no cabo de v = 0, 6c e l > 3, 37m para v = 0, 9c, sendo c ≈ 3×108
m/s.
O comprimento da linha torna-se ainda um fator limitante para
medic¸o˜es devido a`s perdas de propagac¸a˜o, representadas pela constante de
atenuac¸a˜o α (Equac¸a˜o 3.1), e por isso deve-se escolher uma linha de trans-
missa˜o que tenha bom desempenho em ampla faixa de frequeˆncias. Ale´m
disso, a maior imunidade a` interfereˆncias eletromagne´ticas e sua flexibilidade
faz do cabo coaxial a linha de transmissa˜o mais apropriada para o aparato ex-
perimental proposto (Figura 2.2). Para o experimento foi escolhido um cabo
coaxial RG 316, cujo diele´trico e´ de Teflon, com impedaˆncia caracter´ıstica de
Z0 = 50Ω, velocidade de propagac¸a˜o de ondas de 0, 7c e atenuac¸a˜o ma´xima
de 96,46 pF/m. Esse cabo pode ser operado ate´ 3 GHz, enquanto a largura
de banda dos pulsos que utilizou-se na˜o excede 400 MHz. Para na˜o operar
no limite de separabilidade dos pulsos, optou-se por um cabo coaxial com
comprimento total de 4,06 m, o que resulta em um atraso aproximado de 41
ns. Para o cabo RG 316 a constante de atenuac¸a˜o α varia com a frequeˆncia
angular ω na forma
α(ω) = a1
√
ω + a2ω, (3.1)
onde a1 = 1, 1859×10−6 m−1 (rad/s)−1/2 e a2 = 7, 2139×10−13 m−1(rad/s)−1,
conforme dados do fabricante EMC Technology & Florida RF Labs. No
processamento nume´rico, essa expressa˜o foi considerada para determinar a
tensa˜o e a corrente na impedaˆncia de carga em z = l.
Na terminac¸a˜o da linha de transmissa˜o, durante a realizac¸a˜o dos
testes com o TDR, foram utilizados porta amostras indutivos, de tal maneira
adaptado ao tamanho de cada amostra. Dentre as poss´ıveis geometrias de
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indutores, nesse trabalho foi utilizado o tipo solenoidal (ou bobina) composto
por um fio condutor enrolado em forma de espiral. Cada volta da bobina
e´ chamada de espira e a sua quantidade influencia diretamente na intensi-
dade do campo magne´tico gerado. O material a ser analisado e´ utilizado
como nu´cleo do indutor, de forma que tambe´m contribui para o aumento da
indutaˆncia concentrando as linhas de forc¸a do campo magne´tico que fluem
pelo interior das espiras. No nu´cleo da bobina inseriu-se o material a ser
analisado, como pode-se observar na Figura 3.4. Neste exemplo temos uma
amostra de material de ce´lula solar fotovoltaica, envolto por uma bobina de
fio de cobre esmaltado de diaˆmetro 28 AWG, com 10 espiras.
Figura 3.4: Porta Amostra indutivo, com nu´cleo da amostra do material a ser
analisado.
O campo magnetosta´tico foi providenciado por ima˜s permanentes
de neod´ımio, conforme Figura 3.5 com densidade de fluxo magne´tico variando
em torno de 100 mT a 400 mT, na superf´ıcie (valor medido via Gauss´ımetro
da marca Phywe). Ale´m da magnetizac¸a˜o com ima˜s de neod´ımio, utilizou-
se bobina de corrente cont´ınua para gerar a magnetizac¸a˜o controlada. Para
esta forma de magnetizac¸a˜o utilizou-se uma bobina com nu´cleo de ferrite,
conforme Figura 3.6, que gera uma magnetizac¸a˜o proporcional a` corrente de
entrada. Para esta bobina, o campo gerado no espac¸o aberto na ferrite e´ de
aproximadamente 35,7 mT/A.
No aparato experimental, a amostra pode ser colocada no dedo
frio do criostato (parte da torre de resfriamento onde a temperatura medida
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Figura 3.5: Ima˜ de neod´ımio-ferro-boro.
Figura 3.6: Bobina com nu´cleo de ferrite. Campo magne´tico medido no centro da
abertura no ferrite de 35,7 mT/A.
e´ confia´vel), e submetida a campos magne´ticos esta´ticos adicionais, para
medic¸a˜o das propriedades em func¸a˜o da temperatura.
3.2 Validac¸a˜o do Aparato Experimental
A fim de realizar a validac¸a˜o do gerador de pulsos e da Transformada
de Fourier para gerac¸a˜o da intensidade espectral e assim obter os valores de
impedaˆncia da carga na terminac¸a˜o da linha, realizou-se uma simulac¸a˜o de
onda incidente perfeitamente sime´trica, comparando com a onda obtida pelo
circuito gerador de pulso da Figura 3.3. A ilustrac¸a˜o da comparac¸a˜o destas
ondas pode ser visto na Figura 3.7. Apo´s isso, realizou-se a Transformada
de Fourier de ambas as ondas (teo´rica e pra´tica), atrave´s da Equac¸a˜o 2.27,
encontrando assim a intensidade espectral destas ondas. O resultado pode
ser observados na Figura 3.8. Pode-se observar que o resultado para a onda
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incidente teo´rica e para a onda incidente pra´tica esta˜o similares na faixa
de frequeˆncia de 10 MHz e 50 MHz, alterando apenas sua amplitude, desta
forma, apesar da onda pra´tica, gerada pelo gerador de sinais, na˜o ser com-
pletamente sime´trica, o resultado esta´ dentro de valores aceita´veis e portanto
completamente va´lida para obtenc¸a˜o de resultados neste me´todo.
Figura 3.7: Comparac¸a˜o de uma onda incidente teo´rica com a onda obtida pelo
gerador de pulsos utilizados no experimento.
A fim de validar o aparato experimental, foram realizadas medic¸o˜es
em cargas resistivas conhecidas. O coeficiente de reflexa˜o da carga, ΓL =
(RL−Z0)/(RL+Z0), nessa situac¸a˜o e´, idealmente, independente da frequeˆncia.
Nesse caso, em uma linha de transmissa˜o sem perdas, o pulso refletido
deve ter a mesma forma do pulso incidente, sendo dado por Vrefl(0, t) =
ΓLVinc(0, t − ∆t), onde ∆t = 2l/v. Para linhas reais, as perdas produzem
atenuac¸a˜o distinta das componentes de frequeˆncia, o que produz uma de-
formac¸a˜o do pulso refletido em relac¸a˜o a` forma do pulso incidente. A ana´lise
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Figura 3.8: Intensidade espectral de uma onda incidente teo´rica comparada com a
intensidade espectral da onda obtida pelo gerador de pulsos utilizados no experimento.
nume´rica, levando em conta a atenuac¸a˜o do cabo coaxial utilizado, deve per-
mitir comparar o valor de ΓL e RL ideal ou conhecido, com o valor medido
atrave´s do aparato experimental constru´ıdo.
Para testes da linha terminada em circuito aberto ΓL = 1 pode-se
comparar a constante de atenuac¸a˜o α fornecida pelo fabricante do cabo com o
valor experimentalmente determinado. Essa situac¸a˜o permite ainda determi-
nar a constante de fase β = ω/v, fornecendo assim os fatores exp(±iβz±αz)
utilizados nos ca´lculos dos pulsos incidente e refletido em qualquer posic¸a˜o z
da linha de transmissa˜o. Na Figura 3.9 pode-se observar o resultado para o
teste com o cabo em curto-circuito, nesse resultado, a resisteˆncia (Figura 3.9
(a)) apresenta valor praticamente nulo na faixa de frequeˆncia entre 10 e 50
MHz, como era esperado para este tipo de teste, uma vez que na˜o ha´ carga
acoplada. A reataˆncia (Figura 3.9 (b)), apresentou uma elevac¸a˜o com o au-
mento da frequencia, devido ao loop que forma ao realizar o curto-circuito na
extremidade do cabo (formando assim um indutor). No teste para circuito
aberto, por ter impedaˆncia infinita, o ca´lculo atrave´s da Transformada de
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Fourier na˜o foi poss´ıvel de ser realizado por apresentar indeterminac¸o˜es.
Figura 3.9: Resultado do Teste Curto-Circuito, onde (a) e´ a resisteˆncia e (b) e´ a
reataˆncia.
Para validar o aparato experimental foram consideradas as medi-
das de va´rias cargas resistivas, das quais sera˜o apresentados os resultados
detalhados para o resistor RL = 68 Ω, posteriormente sera˜o apresentados os
demais resultados para as cargas testadas (Figura 3.15 e Tabela 3.1). Atrave´s
da Equac¸a˜o
ΓL =
RL − Z0
RL + Z0
, (3.2)
considerando os valores teo´ricos para RL = 68 Ω e Z0 = 50 Ω, temos o
valor de ΓL =0, 1525, o que significa que para linhas sem perdas e cargas
resistivas ideais o pulso refletido deveria voltar atrasado de um intervalo ∆t,
com a mesma forma do pulso incidente, pore´m multiplicado pelo valor de ΓL
(0,1525).
A Figura 3.10 apresenta o pulso incidente e refletido para o caso
de uma carga resistiva de 68 Ω.
Esses dados foram coletados atrave´s do oscilosco´pio LeCroy Waverunner
LT584, de 1 GHz, com taxa de amostragem de 4 GS/s (Giga Sample por
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Figura 3.10: Pulso Incidente Vinc(0, t) e Pulso Refletido Vrefl(0, t) em func¸a˜o do
tempo, observado no oscilosco´pio em z = 0 para uma carga resistiva de 68 Ω.
Segundo), com a ponta de prova ativa Tektronix P6243 conectada ao canal
1 do oscilosco´pio. Os dados foram transferidos para o software MatLab
para tratativa. Visualmente, o pulso refletido tem o mesmo aspecto do pulso
incidente, pore´m ponderado por um fator ΓL = 0, 1V/0, 65V = 0, 1538, sendo
apenas 0,85 % de erro em relac¸a˜o ao valor esperado (de ΓL = 0,1525). O
atraso tem valor aproximado de 40 ns, o que permite inferir que a velocidade
de propagac¸a˜o v = 2l/∆t = 2, 0741 × 108 m/s, correspondendo a um fator
de velocidade v/c = 0, 69, para l = 4, 2 m ja´ considerando tamanhos de
conectores (o comprimento total do cabo e conectores medido no local).
A intensidade espectral dos pulsos incidente e refletido, |Vinc(0, ω)|2
e |Vrefl(0, ω)|2, respectivamente, obtidos realizando a transformada de Fou-
rier nume´rica dos pulsos medidos experimentalmente, conforme as definic¸o˜es
(2.29) e (2.30), esta´ ilustrada na Figura 3.11.
Como pode ser observado, o espectro do pulso refletido (Figura 3.11
(b)) assemelha-se ao do pulso incidente (Figura 3.11 (a)), o que e´ esperado
para cargas resistivas lineares. O primeiro ma´ximo ocorre em aproximada-
mente 31 MHz e ha´ uma repetic¸a˜o espectral centrada no harmoˆnico ı´mpar
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Figura 3.11: Intensidade espectral do (a) pulso incidente e (b) pulso refletido, por
uma carga RL = 68Ω, calculada a partir da medida em z = 0.
seguinte, 93 MHz. O valor de intensidade espectral torna-se praticamente
nulo em aproximadamente 62 MHz, depois em 124 MHz e a partir da´ı o
conteu´do espetral torna-se desprez´ıvel. Valores calculados muito pro´ximos
dos valores de nulos do espectro do pulso incidente na˜o sa˜o confia´veis, e
pode-se considerar que a faixa de boa resoluc¸a˜o das medidas encontra-se na
regia˜o do ma´ximo espectral que ocorre em aproximadamente 31 MHz, com
largura de banda, considerada meia altura em relac¸a˜o ao ma´ximo com faixa
de 40 MHz, ou seja, o espectro considerado para a ana´lise esta´ entre 10 MHz
e 50 MHz.
Pode-se ainda verificar a relac¸a˜o entre as intensidades espectrais
do pulso refletido e incidente, conforme ca´lculo na Equac¸a˜o 3.2 cujo resul-
tado teo´rico deve fornecer |ΓL|2 = 0, 0233. Uma inspec¸a˜o dos valores de
pico atrave´s do software Matlab, utilizado para gerar as Figuras 3.11-(a) e
3.11-(b) forneceu o valor |ΓL|2 = 0, 022, gerando uma diferenc¸a de 5,58%
em relac¸a˜o ao valor esperado. A ana´lise da impedaˆncia de carga, atrave´s da
Equac¸a˜o (2.24) permite obter a Figura 3.12. Nesta figura e´ poss´ıvel observar
descontinuidades no valor calculado para as frequeˆncias pro´ximas a 62 MHz,
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124 MHz e suas harmoˆnicas, que esta˜o diretamente relacionadas a` indeter-
minac¸a˜o causada pelo valor nulo no espectro do pulso incidente e refletido
nesses pontos (a amplitude da tensa˜o nestes pontos e´ pro´xima de zero). Da
mesma forma, pode-se observar novamente que os de valores mais coerentes
esta˜o na faixa de frequeˆncia entre 10 MHz e 50 MHz, portanto, esta faixa foi
ampliada na Figura 3.13, para uma ana´lise mais detalhada.
Figura 3.12: Resultado da Resisteˆncia de Carga RL = 68 Ω, em func¸a˜o da
Frequeˆncia, extra´ıdo experimentalmente pelo processo de TDR. Sa˜o mostradas em
(a) a parte real e em (b) a parte imagina´ria.
Pode-se observar na Figura 3.13 (a) que a resisteˆncia de carga RL
esta´ pro´xima do valor de 68 Ω, no intervalo entre 10 MHz e 50 MHz, validando
assim o me´todo utilizado. Na Figura 3.13 (b) XL = ω L e portanto XL <<
RL, tendendo a valores positivos para frequeˆncias superiores, indicando desta
forma um comportamento indutivo. O maior erro experimental nesta faixa
de frequeˆncia, foi identificado em 50 MHz, onde o valor de resisteˆncia e´ de
69,9 Ω, admitindo-se que valor de resisteˆncia de carga teo´rico seja 68 Ω, o
erro percentual neste caso e´ de 2, 79% (Erro = |(68−69.9)/68|×100), o que e´
aceita´vel para uma validac¸a˜o de conceito de medida e implementac¸a˜o inicial
do aparato. A Figura 3.14, apresenta a medic¸a˜o realizada via Analisador de
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Figura 3.13: Detalhe ampliado para a Resisteˆncia (a) e Reataˆncia (b) da Carga
RL = 68 Ω, em func¸a˜o da frequeˆncia, na faixa de 10 a 50 MHz, medidos pelo me´todo
TDR.
Redes, marca HP, modelo 3577A, de 5Hz a 200MHz, para o mesmo resistor
de 68 Ω. Ao comparar este resultado da com o valor teo´rico do resistor
(68 Ω), temos o maior erro percentual em torno de 40 MHz, onde o valor
medido foi de 63, 5 Ω, gerando um erro percentual de 6, 62%, ultrapassando
o erro percentual medido pelo me´todo TDR. Para fins de mais um me´todo
de medic¸a˜o, o resistor utilizado foi medido atrave´s de um mult´ımetro digital,
marca Politerm, modelo POL-41 tendo valor de aproximadamente 68 Ω em
regime CC.
Outros resultados para impedaˆncias conhecidas, podem ser obser-
vados na Figura 3.15 e na Tabela 3.1 na pa´gina 46.
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Figura 3.14: Resultado para uma resisteˆncia de carga RL = 68 Ω, em func¸a˜o da
frequeˆncia, extra´ıdo experimentalmente pelo Analisador de Redes. Sa˜o mostradas em
(a) a parte real e em (b) a parte imagina´ria.
A Tabela 3.1 apresenta a comparac¸a˜o entre os valores medidos pelo
Analisador de Redes e pelo me´todo TDR. Nesta tabela pode-se verificar o
teste de cargas conhecidas, com a variac¸a˜o da frequeˆncia. O erro percentual
foi determinado pela equac¸a˜o
Erro% =
RLAR −RLTDR
|Zteo´rico| ∗ 100 , (3.3)
onde RLAR e´ a resisteˆncia medida pelo Analisador de Redes, RLTDR e´ a
resisteˆncia medida pelo me´todo TDR e ZAR corresponde ao mo´dulo da im-
pedaˆncia, medida pelo Analisador de Redes.
Da mesma forma para Reataˆncia
Erro% =
XLAR −XLTDR
|Zteo´rico| ∗ 100 , (3.4)
sendoXLAR a reataˆncia medida pelo Analisador de Redes eXLTDR a reataˆncia
medida pelo me´todo TDR.
Pode-se perceber que o erro percentual entre os valores de re-
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Tabela 3.1: Comparac¸a˜o de valores de cargas resistivas conhecidas, medidos com o
Analisador de Redes e via me´todo TDR
Carga [Ω] f [MHz] Analisador TDR Erro[%]
RL XL RL XL ∆RL ∆XL
12 20 11.35 0.61 11.62 3.89 1.65 28.82
12 30 11.30 1.04 11.01 4.98 1.84 34.72
12 40 11.29 1.50 10.92 7.85 2.34 55.77
12 50 11.33 1.95 10.86 9.16 3.03 62.68
33 20 30.64 0.20 33.35 3.01 5.97 9.16
33 30 30.50 0.59 33.70 3.59 7.04 9.85
33 40 30.46 1.06 34.33 6.20 8.43 16.85
33 50 30.58 1.50 34.82 8.55 9.14 23.01
56 10 53.54 -0.16 56.77 1.05 4.14 2.26
56 20 52.98 -0.01 56.91 -0.83 5.05 1.54
56 30 52.67 0.46 56.91 -0.83 5.47 2.45
56 40 52.58 1.10 56.91 -0.83 5.59 3.66
56 50 52.71 1.72 56.73 -1.63 5.19 6.35
68 10 65.11 -0.41 68.15 3.69 3.22 6.29
68 20 64.42 -0.36 68.40 5.50 4.24 9.10
68 30 63.98 0.07 68.31 8.27 4.63 12.81
68 40 63.89 0.66 67.94 9.50 4.34 13.84
68 50 64.11 1.17 67.34 11.50 3.48 16.11
120 10 114.39 -1.42 121.90 -0.13 4.49 1.13
120 20 112.99 -1.93 120.60 -0.98 4.61 0.84
120 30 112.52 -1.37 120.90 1.09 5.07 2.18
120 40 112.01 -0.58 120.30 4.29 5.04 4.34
120 50 112.54 0.15 121.00 9.75 5.12 8.53
220 10 211.78 -0.82 216.90 -9.86 1.69 4.27
220 20 208.93 -1.89 209.80 -10.21 0.29 3.98
220 30 208.11 -0.76 211.40 -3.47 1.11 1.30
220 40 207.96 0.11 207.90 5.48 0.02 2.58
220 50 208.49 1.61 208.20 23.65 0.10 10.57
sisteˆncia RL medidos pelo me´todo TDR ficou abaixo dos valores medidos
pelo Analisador de Redes. Uma vez que o Analisador de Redes ja´ e´ um equi-
pamento confia´vel para este tipo de medida, pode-se dizer que os resultados
do TDR foram satisfato´rios. Caso os resistores analisados fossem ideais, os
valores de reataˆncia XL deveriam ser nulos. Pore´m, em se tratando de com-
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ponentes reais, sempre vai existir uma indutaˆncia e/ou capacitaˆncia parasita
associada a` resisteˆncia propriamente dita. Assim, para os resistores analisa-
dos na faixa de frequeˆncia de 10 a 50 MHz, observa-se uma predominaˆncia
do comportamento indutivo, indicado pela reataˆncia positiva na maioria das
medidas. Esta indutaˆncia parasita esta´ vinculada aos aspectos contrutivos
dos resistores utilizados, tais como o material resistivo depositado na forma
de uma espiral em torno de um cilindro diele´trico, formando intrinsicamente
uma bobina.
Pela Figura 3.15, pode-se observar que os valores obtidos pelo Ana-
lisador de Redes, representado pela linha tracejada com asteriscos, e os va-
lores obtidos pelo me´todo TDR, representado pela linha cont´ınua com zeros,
esta˜o muito coerentes para a faixa de frequeˆncia considerada. Ambos os
me´todos tiveram uma pequena variac¸a˜o considerada normal (ate´ mesmo os
fabricantes destas cargas aceitam pequenas variac¸a˜o nos valores medidos).
As outras cargas consideradas apresentaram resultados que corro-
boram com o resultado experimental.
Figura 3.15: Gra´fico comparativo para os resultados de cargas resistivas conheci-
das, medidos pelo Analisador de Redes (AR), representado pela linha tracejada com
asterisco e pelo me´todo de Refletometria no Domı´nio do Tempo (TDR), representado
pela linha cont´ınua com zeros.
Ainda como forma de validac¸a˜o do me´todo, foi realizada a medic¸a˜o
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Figura 3.16: Valor Real (a) e Imagina´rio (b) da bobina sem nu´cleo utilizada nas
medic¸o˜es da Fita Magne´tica, medida pelo me´todo TDR.
Figura 3.17: Valor Real (a) e Imagina´rio (b) da bobina sem nu´cleo utilizada nas
medic¸o˜es da Fita Magne´tica, medida pelo Analisador de Redes.
da bobina utilizada no experimento (cujos resultados esta˜o apresentados na
Sec¸a˜o 4.2 Fita Magne´tica). Os resultados para este indutor obtidos atrave´s
do me´todo TDR podem ser observados na Figura 3.16 e os resultados obti-
dos pelo Analisador de Redes podem ser observados na Figura 3.17. Pode-se
observar que os resultados da resisteˆncia obtidos por ambos os me´todos foi
linear e praticamente nulo tanto na Figura 3.16 (a) como na Figura 3.17 (a).
Salientando na Figura 3.18 a faixa de frequeˆncia em que o resultado e´ con-
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siderado mais satisfato´rio (10 MHz a 50 MHz), percebe-se que na medic¸a˜o
pelo me´todo TDR (Figura 3.18(a)), temos algumas pequenas variac¸o˜es em
torno do zero, em relac¸a˜o a` medic¸a˜o realizada via Analisador de Redes (Fi-
gura 3.19(a)). O ma´ximo erro para este caso encontra-se na frequeˆncia de
50 MHz, onde o me´todo TDR apresenta o valor de -3,859 Ω e o resultado
via Analisador de Redes e´ de 0,667 Ω. Essa diferenc¸a pode ser explicada
pelo fato do gerador de pulsos na˜o estar exatamente na mesma impedaˆncia
do cabo, assim como devido a` Transformada de Fourier apresentar pequenas
variac¸o˜es durante o ca´lculo do valor da resisteˆncia, pore´m como os valores
esta˜o muito pro´ximos, essa diferenc¸a e´ desprez´ıvel.
Figura 3.18: Valor Real (a) e Imagina´rio (b) da bobina sem nu´cleo utilizada nas
medic¸o˜es da Fita Magne´tica, medida pelo me´todo TDR, na faixa de frequeˆncia de 10
MHz a 50 MHz.
A reataˆncia teve um aumento na mesma proporc¸a˜o em ambos os
me´todos de medida, como pode ser observado na Figura 3.17(b) e na Figura
3.16(b). Para a faixa de frequeˆncia considerada, ou seja, entre 10 MHz
e 50 MHz, a relac¸a˜o entre eles se torna ainda mais evidente, conforme as
Figuras 3.19(b) e 3.18(b), onde em toda a faixa de frequeˆncia apresentada,
o erro percentual, calculado pela Equac¸a˜o 3.4, na˜o ultrapassa 20%, na˜o so´
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Figura 3.19: Valor Real (a) e Imagina´rio (b) da bobina sem nu´cleo utilizada nas
medic¸o˜es da Fita Magne´tica, medida pelo Analisador de Redes, na faixa de frequeˆncia
de 10 MHz a 50 MHz.
corroborando para validac¸a˜o do me´todo apresentado, como salientando as
caracter´ısticas esperadas para um indutor sem nu´cleo.
O erro experimental do aparato proposto pode ser atribu´ıdo a di-
versos fatores, dentre eles, um pequeno descasamento de impedaˆncia entre o
cabo coaxial e o gerador de pulsos, bem como o valor exato da impedaˆncia
do cabo coaxial (que pode variar entre 48 Ω e 52 Ω de acordo com dados de
fabricantes), bem como conexo˜es.
3.3 Sistema para Temperaturas Criogeˆnicas
Criostato (do grego cryo, que significa frio, e stat, que significa esta´tico)
e´ um dispositivo que serve para manter amostras ou dispositivos no seu inte-
rior a` baixas temperaturas criogeˆnicas (temperaturas criogeˆnicas sa˜o conside-
radas aquelas abaixo de -150oC, ou 123 K). O LAMMI possui um criostato de
ciclo fechado, que pode ser visto na Figura 3.20, cuja representac¸a˜o do sistema
pode ser vista na Figura 3.21. A refrigerac¸a˜o do Dedo Frio Modelo DE202A
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Figura 3.20: Criostato do laborato´rio LAMMI. A torre de resfriamento, onde fica a
amostra sob temperatura criogeˆnica pode ser observada sobre a mesa, ao lado direito
da figura.
Figura 3.21: Representac¸a˜o do Sistema de Criogenia implementado no Laborato´rio
LAMMI da UFPR.
e´ feita atrave´s do compressor de He´lio gasoso, ARS-2HW 14-HC1200S, com
resfriamento a a´gua, o que permite excursionar a temperatura de amostras
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entre 9 K e 373 K. O controle de temperatura e´ feito atrave´s do controlador
Modelo LS335, que tem resoluc¸a˜o de duas casas decimais. Para atingir tem-
peraturas baixas tambe´m e´ necessa´rio um sistema de alto va´cuo, na escala de
10−2 mbar, o que e´ obtido atrave´s da Bomba de Va´cuo Symbol modelo A12.
O n´ıvel do va´cuo e´ medido atrave´s do Medidor Symbol, Modelo SYP-DIGI-II
baseado no sensor Pirani P20.
Ainda como forma de validac¸a˜o, realizada uma verificac¸a˜o da influeˆncia da
temperatura do criostato na medida da resisteˆncia ele´trica de um fio meta´lico.
Comprovou-se que a resisteˆncia cresce com o aumento de temperatura, o que
e´ previsto para um composto meta´lico.
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Cap´ıtulo 4
Resultados
Dentre as amostras de materiais submetidos ao experimento, seguem
os resultados mais relevantes para esta ana´lise. Os resultados aqui apresen-
tados sa˜o oriundos de amostras de material magne´tico, inserido no interior
de uma bobina de fio de cobre esmaltado. As amostras sa˜o submetidas a`
temperaturas criogeˆnicas e campo magnetosta´tico.
4.1 Heusler
Materiais Heusler sa˜o compostos no formato X2Y Z, com efeito de
memo´ria de forma quando sofrem a ac¸a˜o de um campo magne´tico [41], [42]
e [43]. Uma amostra do material Heusler composta por Ni2MnGa - Nı´quel
(2), Manganeˆs (1) e Ga´lio (1) - de dimenso˜es de 2 mm de largura por 4,6 mm
de comprimento, foi inserida em um porta amostra indutivo, constru´ıdo com
fio de cobre esmaltado de diaˆmetro 28 AWG (0,3211 mm), com 12 espiras,
em formato de elipso´ide, conforme Figura 4.1.
Essa amostra foi submetida ao experimento TDR, conforme ja´ des-
crito. A Figura 4.2 apresenta o pulso incidente e o pulso refletido para a
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Figura 4.1: Amostra de material Heusler, inserida em um porta amostra indutivo
com 12 espiras.
amostra de material Heusler. Visualmente o pulso refletido tem o aspecto
de uma carga indutiva, ou seja, a forma de onda refletida esta atrasada em
relac¸a˜o ao pulso incidente, corroborando com o esperado, uma vez que o porta
amostra e´ um indutor com pouca resisteˆncia, onde seu nu´cleo e´ o material a
ser analisado.
Figura 4.2: Pulso Incidente Vinc(0, t) e Pulso Refletido Vrefl(0, t) em func¸a˜o do
tempo, observados no oscilosco´pio em z = 0 para uma amostra de material Heusler.
54
Figura 4.3: Intensidade espectral do (a) pulso incidente e (b) pulso refletido, por
uma carga indutiva com material Heusler, calculadas a partir da medida em z = 0.
Temos na Figura 4.3 a intensidade espectral dos pulsos incidente e
refletido, |Vinc(0, ω)|2 e |Vrefl(0, ω)|2, respectivamente. Como pode ser obser-
vado, o espectro do pulso refletido assemelha-se bastante ao do pulso inci-
dente, com pequeno desvio no ma´ximo da primeira harmoˆnica para o pulso
refletido, em relac¸a˜o ao pulso incidente. O primeiro ma´ximo ocorre em apro-
ximadamente 30 MHz e ha´ uma repetic¸a˜o espectral centrada no harmoˆnico
ı´mpar seguinte, 85 MHz. O valor de intensidade espectral torna-se pratica-
mente nulo em aproximadamente 61 MHz, depois em 120 MHz e a partir da´ı
o conteu´do espetral torna-se desprez´ıvel. A largura de banda do pulso na
primeira regia˜o de interesse, que se estende de 0 a 61 MHz, vale aproxima-
damente 30 MHz. Valores calculados muito pro´ximos dos valores de nulos
do espectro do pulso incidente na˜o sa˜o confia´veis, e pode-se considerar que a
faixa de boa resoluc¸a˜o das medidas encontra-se entre 10 e 50 MHz.
A ana´lise da impedaˆncia de carga, atrave´s da Equac¸a˜o (2.24) per-
mite obter a Figura 4.4. Pode-se observar que a impedaˆncia de carga RL esta´
pro´xima de zero no intervalo entre 10 MHz e 50 MHz, o que infere a baixa
resisteˆncia da carga, assim como pela visualizac¸a˜o pelo MatLab, XL esta´ en-
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Figura 4.4: Resultado da Resisteˆncia de Carga indutiva com material Heusler em
func¸a˜o da Frequeˆncia, extra´ıdo experimentalmente pelo processo de TDR. Sa˜o mos-
tradas em (a) a parte real e em (b) a parte imagina´ria.
tre 10 e 30 Ω e portanto XL > RL, corroborando tambe´m para o esperado de
um porta amostra indutivo. E´ poss´ıvel observar, ainda, descontinuidades no
valor calculado para as frequeˆncias pro´ximas a 61 MHz, 120 MHz e mu´ltiplos
desses, que pode ser diretamente relacionada a` indeterminac¸a˜o causada pelo
valor nulo no espectro do pulso incidente nesses pontos.
Figura 4.5: Comparac¸a˜o entre a curva do material a` 10 K de temperatura com o
mesmo material em temperatura ambiente.
Na Figura 4.5 temos a curva de histerese do material, comparando
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o resultado da temperatura ambiente a` temperatura de 10 K. Devido a` amos-
tra ser de escala milime´trica e o pulso de investigac¸a˜o com pouca energia, o
resultado para as duas temperaturas parecem, a` olho nu, muito pro´ximos.
Pore´m, ao aumentar a imagem pode-se verificar que a resposta muda sig-
nificativamente em func¸a˜o da temperatura. Isso ocorre porque a resisteˆncia
do material diminui com a reduc¸a˜o da temperatura, aumentando assim a
susceptibilidade magne´tica do material.
Na figura 4.6 temos o mesmo material, submetido a` temperatura
criogeˆnica de 10 K, comparando treˆs resultados para a amostra: sem campo
magne´tico, submetida a campo magne´tico de aproximadamente 70 mT e
submetida a campo magne´tico inverso de aproximadamente -70 mT.A mag-
netizac¸a˜o foi realizada atrave´s de uma bobina com nu´cleo de ferrite, apresen-
tada na figura 3.6. Fica evidente na imagem ampliada a influeˆncia no campo
magne´tico nessa amostra.
Figura 4.6: Comparac¸a˜o entre a curva de histerese do material a` 10 K: sem
campo magne´tico, com campo magne´tico (positivo) e com campo magne´tico inver-
tido(negativo).
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4.2 Fita Magne´tica
Uma amostra da fita magne´tica, utilizada em etiquetas de seguranc¸a
foi analisada neste experimento. Essas fitas, geralmente sa˜o compostas por
ligas meta´licas com 70 a 90 porcento de Ni (Nı´quel) e o restante principal-
mente de Fe (Ferro), podendo conter pequenos teores de outros elementos
como Cu (Cobre), Cr (Cromo) e Mo (Molibdeˆnio) devido a` isso, apresentam
permeabilidade magne´tica elevada. Como sa˜o va´rios fabricantes destas fitas
e cada fabricante pode alterar um pouco a composic¸a˜o, na˜o ha´ como precisar
todos os compostos dessa liga, precisando de me´todos mais sofisticados para
isso [44], [45]. Nesse momento, sera´ discutido apenas os resultados da te´cnica
TDR, que e´ o objetivo principal.
O Porta Amostra constru´ıdo com fio de cobre esmaltado de diaˆmetro
28 AWG apresenta 6 mm de largura com 4 mm de comprimento, com uma
fita magne´tica inserida no seu interior com dimenso˜es de 6,1 mm de largura
por 13 mm de comprimento. Esse porta amostra possui 11 espiras e pode
ser observado na Figura 4.7. Para esta amostra, foi realizado ensaio sem
campo magne´tico aplicado, com campo magne´tico aplicado ao eixo duro e
com campo magne´tico aplicado ao eixo fa´cil. Houve somente aplicac¸a˜o de
campo cont´ınuo de 100 mT, com ima˜s de Neod´ımio e variac¸a˜o de temperatura
de 9 K a 300 K.
O pulso incidente e o pulso refletido para a amostra da Fita Magne´tica
esta˜o apresentados na Figura 4.8. Neste caso o pulso refletido carrega trac¸os
de resisteˆncia e reataˆncia indutiva. Diferentemente dos resultados apresenta-
dos na Figura 4.2 da amostra de material Heusler, este caso apresenta maior
resistividade em conjunto com a carga indutiva, devido a`s caracter´ısticas
construtivas do porta amostra indutivo, o tamanho do conjunto de amos-
tra (amostra e porta amostra) e ao fato da fita magne´tica apresentar maior
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Figura 4.7: Porta amostra indutivo com 11 espiras, com nu´cleo de Fita Magne´tica.
magnetizac¸a˜o em relac¸a˜o a` amostra Heusler.
Figura 4.8: Pulso Incidente Vinc(0, t) e Pulso Refletido Vrefl(0, t) em func¸a˜o do
tempo, observados no oscilosco´pio em z = 0 para a carga de Bobina com nu´cleo de
Fita Magne´tica.
A ana´lise da impedaˆncia de carga, atrave´s da expressa˜o (2.24) per-
mite obter a Figura 4.9. Pode-se observar que a resisteˆncia de carga RL esta´
pro´xima de zero no intervalo entre 10 MHz e 50 MHz, que e´ a regia˜o de
interesse, o que infere a baixa reataˆncia, assim como pela visualizac¸a˜o pelo
MatLab, XL esta´ entre 10 e 50 Ω e portanto XL > RL, corroborando tambe´m
para o esperado de um porta amostra indutivo.
Salientando a diferenc¸a que ocorre ao alterar a temperatura da
amostra, a Figura 4.10 apresenta a reataˆncia da Fita Magne´tica a` tempe-
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Figura 4.9: Resultado da Impedaˆncia de Carga indutiva com Fita Magne´tica em
func¸a˜o da Frequeˆncia, extra´ıdo experimentalmente pelo processo de TDR. Sa˜o mos-
tradas em (a) a parte real e em (b)a parte imagina´ria.
ratura de 9 K, 77 K e 300 K, com o mesmo campo magne´tico de 100 mT
aplicado ao eixo fa´cil. Nesta figura percebe-se que a variac¸a˜o de tempera-
tura afeta diretamente nos resultados da reataˆncia e em consequeˆncia na
susceptibilidade magne´tica, que sera´ melhor explanada posteriormente.
Figura 4.10: Valores de reataˆncia com a variac¸a˜o de temperatura, na faixa de
frequeˆncia de 10 a 50MHz.
A curva de histerese desse material, determinada pela Equac¸a˜o
2.26, pode ser vista na Figura 4.11. Pode-se perceber que quando se aplica
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um campo magnetosta´tico para saturar a amostra, observa-se que a histerese
se torna menor e a susceptibilidade magne´tica aumenta. Como a amostra
esta´ a` uma temperatura criogeˆnica de 9 K, esse resultado fica ainda mais
pronunciado.
Figura 4.11: Comparac¸a˜o entre a curva de histerese da Fita Magne´tica a` 9 K: com
aplicac¸a˜o de campo magne´tico ao eixo duro, ao eixo fa´cil e sem campo magne´tico.
Figura 4.12: Comparac¸a˜o entre a curva de histerese da Fita Magne´tica a` Tempe-
ratura ambiente: com campo magne´tico aplicado ao eixo fa´cil, ao eixo duro e sem
campo magne´tico.
Para a curva de histerese, comparando-se a temperatura ambi-
ente com a temperatura criogeˆnica de 9 K (Figura 4.13), observa-se que a
61
Figura 4.13: Comparac¸a˜o da curva de histerese da Fita Magne´tica com campo no
eixo fa´cil, a` temperatura de 9 K com 300 K.
inclinac¸a˜o me´dia da curva a` 300 K e´ menor do que daquela a 9 K, pode-se ob-
servar que nesse caso a componente do tensor de susceptibilidade magne´tica
que e´ transverso, se torna maior, o que aumenta a indutaˆncia do sistema.
Da mesma forma que a aplicac¸a˜o de campo magne´tico no eixo duro na˜o tem
tanta influeˆncia nos resultados como a`quele que recebe o campo no eixo fa´cil.
Para finalizar, foi realizada uma ana´lise da permeabilidade aparente
em relac¸a˜o a` temperatura, onde para material magne´tico deve ser maior que
1, obtido pela relac¸a˜o entre o material no va´cuo e e o material sob influeˆncia
do campo magne´tico aplicado ao eixo fa´cil. Nota-se que, o valor de µa vai com
o aumento da temperatura, devido a` saturac¸a˜o magne´tica do material. Para
o mesmo material sem campo magne´tico aplicado ou com campo magne´tico
aplicado ao eixo duro, a variac¸a˜o da permeabilidade aparente tem pouca
alterac¸a˜o com a alterac¸a˜o da corrente e/ou temperatura.
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Figura 4.14: Permeabilidade Aparente em func¸a˜o da Temperatura, para a amostra
Sem Campo aplicado, com Campo Magne´tico aplicado ao Eixo Duro e com o Campo
Magne´tico aplicado ao Eixo Fa´cil.
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Cap´ıtulo 5
Conclusa˜o
Dentre os inu´meros motivos que levaram ao estudo de materiais com
propriedades magne´ticas atrave´s da te´cnica de refletometria no domı´nio do
tempo, e´ incontesta´vel, tanto na Engenharia Ele´trica como nas demais a´reas
de cieˆncias, a importaˆncia da caracterizac¸a˜o magne´tica desses materiais atrave´s
de te´cnicas simples e fa´ceis de serem implementadas. Isso torna essencial re-
alizar estudos para aprofundar os conhecimentos de suas caracter´ısticas, tal
como a susceptibilidade magne´tica. Visto que todo o aparato de medida
apresenta algumas restric¸o˜es, foram realizadas medic¸o˜es com cargas resisti-
vas conhecidas a fim de realizar a validac¸a˜o do me´todo, comparando os re-
sultados com medic¸o˜es realizadas via Analisador de Redes, pois este ja´ e´ um
me´todo consagrado. Isso conferiu maior credibilidade e veracidade aos dados
coletados e tratados. A carga resistiva de 68 Ω apresentou erro experimental
ma´ximo de apenas 2, 79%, para o intervalo entre 10 MHz e 50 MHz, faixa
de frequeˆncia considerada neste estudo. Para as demais cargas conhecidas, o
erro entre as medidas realizadas via Analisador de Redes, comparando com o
me´todo TDR, o erro da resisteˆncia (parte real) ficou abaixo de 10%. Para o
valor da reataˆncia (parte imagina´ria), os erros esta˜o mais pronunciados prin-
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cipalmente devido ao efeito indutivo de conexo˜es e do pro´prio componente
que na˜o e´ pro´prio para trabalhar em alta frequeˆncia. E´ poss´ıvel observar
ainda, descontinuidades no valor calculado para as frequeˆncias pro´ximas a
62 MHz, 124 MHz e assim por diante, que esta˜o diretamente relacionadas a`
indeterminac¸a˜o causada pelo valor nulo no espectro do pulso incidente nesses
pontos. Para as amostras de material Heusler e Fita Magne´tica, pode-se per-
ceber a influeˆncia de campo magnetosta´tico e da temperatura nas medic¸o˜es
realizadas. Pode-se perceber que quando se aplica um campo magnetosta´tico
para saturar a amostra, observa-se que a histerese se torna menor, e a suscep-
tibilidade magne´tica aumenta com a diminuic¸a˜o da temperatura. Observa-se
que a inclinac¸a˜o me´dia da curva em temperatura elevada e´ menor do que da-
quela a 9 K, uma vez que a magnetizac¸a˜o e´ maior com menor temperatura e
pode-se observar que nesse caso a componente do tensor de susceptibilidade
magne´tica que e´ transversa, se torna maior, o que aumenta a indutaˆncia
do sistema, como ocorre para a Fita Magne´tica e para a amostra do mate-
rial Heusler. Comparando os resultados apresentados na Figura 4.2, para a
amostra de material Heusler e na Figura 4.8, para amostra fita magne´tica, o
segundo caso apresenta maior resistividade em conjunto com a carga indutiva,
devido a`s caracter´ısticas construtivas do porta amostra indutivo e pelo fato
de que a fita magne´tica apresenta maior susceptibilidade magne´tica. Ambas
amostras apresentaram resultados satisfato´rios, em relac¸a˜o ao me´todo TDR,
pore´m com erros experimentais do aparato proposto, que pode ser atribu´ıdo
a diversos fatores, dentre eles, um pequeno descasamento de impedaˆncia de
dificil detecc¸a˜o entre o cabo coaxial e o gerador de pulsos, bem como o valor
exato da impedaˆncia do cabo coaxial (que pode variar entre 48 Ω e 52 Ω de
acordo com dados de fabricantes), bem como conexo˜es. Algumas amostras
na˜o foram pass´ıveis de resultados, devido a` fatores como: falta de recursos
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de metalurgia para confecc¸a˜o mecaˆnica de materiais de suporte, tecnologia
que na˜o permite inserir pontas de prova na˜o-evasivas em amostras.
5.1 Perspectivas
Como perspectivas futuras vislumbra-se:
- Gerador de pulsos de maior intensidade e energia, que permita aplicac¸a˜o
de campos a fim de saturar o material;
- Melhoria das caracter´ısticas mecaˆnicas do porta amostras indutivo, po-
dendo ser com tecnologia de microlitografia, confeccionando indutores
planares na escala de micrometros;
- Criostato com temperaturas menores, pro´ximo a` 300mK, pois alguns
materiais magne´ticos apresentam transic¸a˜o de fase somente nesta faixa
de temperatura;
- Campo magnetosta´tico na escala de Teslas.
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